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Схема пломбування

роз'ємних з'єднань

Гільза в лічильнику. Вузли. Місця

пломбування.

1. Передбачити отвори для пломбування згідно схеми пломбування роз'ємних з'єднань.

2. Гільзу контрольного термометра заповнити термопастою.
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Корпус лічильника

Гільза в лічильнику під ПТ-1-Д

Гільза лічильника

М12х1,5
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До коректора "ВЕГА"

Гільза план

Гільза Delta Compact
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Подовжувач

н.р. М12х1,5-в.р. М12х1,5

Подовжувач М12х1,5
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До коректора "ВЕГА"

Специфікація обладнання

Позиція Позначення Найменування
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Примітка

10.3
Подовжувач різьби М12х1.5, вн/зов.

для термоперетворювача опору
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