
Вузли.

Формат A3

1. Передбачити отвори для пломбування згідно схеми пломбування роз'ємних з'єднань.

2. Гільзу контрольного термометра заповнити індустріальним мастилом.

3. *-Розмір уточнити під час монтажу
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Корпус лічильника
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Гільза план

Гільза Delta SE

G16...G160, L=171мм

отвір пломбування
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Подовжувач різьби М12х1.5

12
91

До коректора "ВЕГА"

100

До коректора "ВЕГА"

Специфікація обладнання

Позиція Позначення Найменування
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Примітка

10.3
Подовжувач різьби М12х1.5, вн/зов.

для термоперетворювача опору
1

10.3

Гільза поставка

з лічиником газу

Отвір пломбування

Гільза поставка

з лічиником газу

термоперетворювач опору

63

2

65
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